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SUMMARY
Supression of Intimal Proliferation after Implantation of Biolimus A9-Eluting Stents: 6-Month Single-Center Intravascular Ultrasound Follow-Up
Background: Biolimus A9 (BA9) is a novel sirolimus analog with similar antiproliferative properties. BA9-eluting stents reduce angiographic late-loss compared to bare metal stents (BMS), with a low incidence of major adverse cardiac events (MACE), as reported in the randomized, controlled STEALTH I trial. We describe the intravascular ultrasound (IVUS) volumetric findings of patients enrolled at our institution.
Methods and Results:
Forty-five patients presenting a single, de novo coronary lesion (2.5-4.0 mm vessels; lesion length <24 mm) were randomly assigned in a 2:1 basis to receive either BA9-eluting (n=30) or bare metal stents (n=15). Mean age was 58 years, with 16% diabetics and 62% men. Baseline clinical and angiographic characteristics were similar between groups. At 6 month follow-up, there was no statistical difference in clinical outcomes between groups. In-stent intimal hyperplasia index measured by IVUS was 0.19+/-0.08 mm 3 / mm 3 for the BA9 group vs. 2.71+/-0.50 mm 3 /mm 3 for BMS controls. The percentage of stent obstruction was also significantly lower for the BA9 group when compared to BMS (2.2+/-0.80% vs. 19.9+/-4.67%, P<0.0001). No stent thrombosis, aneurysm formation or incomplete stent apposition was observed in any group. Conclusions: Using IVUS volumetric analysis, we showed that BA9-eluting stents have a potent inhibitory effect on neointimal proliferation when compared to BMS at 6-month follow-up.
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RESUMO
Introdução: O estudo STEALTH I demonstrou a eficácia e segurança dos stents eluidores de Biolimus A9 (BA9) em reduzir a perda-tardia angiográfica e apresentar uma baixa incidência de eventos cardíacos maiores, entretanto os achados de ultra-som intracoronário (USIC) ainda não foram descritos. O objetivo deste estudo é descrever os achados de análise volumétrica por USIC nos pacientes recrutados em nossa instituição. Métodos e Resultados: Quarenta e cinco pacientes apresentando lesão coronária de novo, única, foram randomizados 2:1 para receber stents eluidores de BA9 (n=30) ou stents controle (n=15). A média de idade foi de 58 anos, com 16% diabéticos e 62% do sexo masculino. As características clínicas e angiográficas foram similares entre os grupos. Aos 6 meses de seguimento não houve diferença significativa entre os grupos quanto a desfechos clínicos. O índice de hiperplasia intimal intra-stent foi inferior no grupo dos stents eluidores de BA9 em comparação ao grupo controle (0.19+/-0.08 vs. 2.71+/-0.50, P<0.0001), assim como o percentual de obstrução intra-stent (2.2+/-0.80% vs. 19.9+/-4.67%, P<0.0001). Não foi observado nenhum caso de trombose do stent, formação aneurismática ou aposição incompleta das hastes dos stents aos 6 meses de seguimento. Conclusões: Os stents eluidores de BA9 são altamente eficazes em inibir a proliferação neointimal intra-stent quando comparados aos stents controle, demonstrando um percentual mínimo de obstrução intra-stent aos 6 meses de seguimento. O s stents eluidores de sirolimus e paclitaxel, que representam a primeira geração de stents farmacológicos disponíveis no mercado, são altamente eficazes no tratamento da doença arterial coronária, com uma sobrevida livre de eventos superior a 90% dos pacientes tratados, mesmo em situações de alta complexidade clínica e angiográfica [1] [2] [3] . Entretanto, evidências recentes têm gerado dúvidas quanto à segurança destes dispositivos a longo prazo 4 , gerando um crescente interesse em novos programas de stents farmacológicos.
DESCRITORES:
O biolimus A9 (Figura 1) é um fármaco análogo do sirolimus recentemente descoberto, com propriedades antiproliferativas semelhantes, promovendo o bloqueio da fase G1-S do ciclo celular. Assim como o sirolimus, inibe a proliferação neointimal in vitro às custas de um efeito contra-regulatório e citostático sobre as células musculares lisas (CML), impedindo a proliferação e migração das mesmas da camada média para a íntima, exercendo assim seu efeito anti-reestenótico 5 . Desta forma, tanto o biolimus A9 quanto o sirolimus apresentam propriedades químicas e mecanismo de ação distintos ao paclitaxel, que por sua vez, exerce efeito tóxico no sistema microtubular, impedindo a mitose das CML e desencadeando mecanismos pró-apoptóticos 6 .
Os resultados da primeira experiência com os stents eluidores de Biolimus A9 em humanos foram reportados recentemente, com resultados angiográficos de 6 meses altamente superiores ao grupo controle e baixa incidência global de eventos clínicos maiores, porém os dados de ultra-sonografia intracoronária ainda não foram reportados 7 . O objetivo deste estudo é avaliar o grau de proliferação neointimal intra-stent destas novas endopróteses, no seguimento de 6 meses dos pacientes recrutados em nossa instituição, utilizando para tal a análise volumétrica pela ultra-sonografia intracoronária.
MÉTODO Protocolo do estudo e definições
No período de novembro de 2003 a março de 2004, 49 pacientes foram recrutados em nosso centro e randomizados 2:1 para receber o stent eluidor de BA9 BioMatrix TM (Biosensors International, Singapura) (n=32) ou o stent convencional S-stent TM (Biosensors International, Singapura) (n=17). Três pacientes não realizaram o reestudo ultra-sonográfico por dificuldades técnicas inerentes ao procedimento (tortuosidades excessivas do vaso associadas à incapacidade de cruzar a borda proximal da endoprótese, sem evidência de hiperplasia acentuada à angiografia nos três casos), sendo excluídos desta análise independente do tipo de stent implantado. A amostra analisada, portanto, foi composta por 30 pacientes no grupo do Biolimus A9 e 15 pacientes no grupo controle.
Os critérios de inclusão foram lesão coronária de novo, única, com diâmetro de estenose de 50 a 99%, diâmetro de referência angiográfico de 2,75 a 4,0 mm e extensão da lesão inferior a 24 mm. A pré-dilatação da lesão foi mandatória. Pacientes com idade inferior a 18 anos, apresentando lesão significante em tronco de coronária esquerda (>50%), oclusão crônica total, fluxo TIMI inferior a 2, bifurcações envolvendo ramo secundário significante (diâmetro >2 mm), lesões ostiais, choque cardiogênico, fração de ejeção do ventrículo esquerdo inferior a 30%, infarto agudo do miocárdio (IAM) transmural há menos de uma semana ou necessitando implante de múltiplos stents foram excluídos do estudo. Todos os pacientes assinaram o documento de consentimento informado, e o protocolo do estudo foi aprovado pela comissão de ética da instituição.
IAM foi definido como novas ondas Q patológicas em duas ou mais derivações contínuas ou elevação da creatino-quinase (CK) ou sua isoenzima MB (CK-MB) >3 vezes o valor superior da normalidade durante a hospitalização, ou >2 vezes o limite superior da normalidade após a mesma. CK e CK-MB foram dosadas antes do procedimento, 8-12 horas e 18-24 horas após, e então diariamente até a alta hospitalar.
Farmacoterapia adjuvante
Todos os pacientes receberam farmacoterapia adjuvante, sendo pré-tratados com aspirina em caso de não fazerem uso prévio (325 mg VO 24h antes do procedimento) e tienopiridínicos em dose de ataque (ticlopidina 500 mg VO ou clopidogrel 300 mg VO). Durante o procedimento, os pacientes receberam heparina não-fracionada intravenosa (100 UI/kg), com o objetivo de manter o tempo de coagulação ativado entre 250 e 350 segundos. Todos os pacientes receberam clopidogrel ou ticlopidina por, ao menos, seis meses após o implante de stents, e aspirina continuamente. Os inibidores de glicoproteína foram utilizados a critério dos operadores.
Aquisição das imagens
A angiografia pós-procedimento foi realizada em, ao menos, duas projeções ortogonais. As mesmas projeções ortogonais foram repetidas aos seis meses de seguimento. Realizamos, então, a aquisição de imagens dos stents implantados utilizando transdutor de elemento único, rotacional, com freqüência de 40 Mhz (ClearView, Boston Scientific Corp, Nattick, EUA), sendo realizado recuo motorizado a uma velocidade 0,5 mm/ seg. As imagens adquiridas foram, então, armazenadas em fitas s-VHS para posterior reconstrução tridimensional.
Angiografia Coronária Quantitativa
Dois investigadores independentes, sem conhecimento do tipo de stent empregado em cada grupo, realizaram análise coronária quantitativa utilizando um sistema de detecção automática de bordas (MEDIS Medical Imaging System, Leiden, Holanda). A ponta do cateter repleta de contraste foi utilizada para calibração. O diâmetro luminal mínimo pré e pós-procedimento, diâmetro de referência e diâmetro do balão em insuflação máxima foram mensurados. O ganho luminal agudo (DLM pós-procedimento -DLM pré-procedimento) e a perda angiográfica tardia (DLM intra-stent no reestudo -DLM intra-stent pós-procedimento) foram então determinados.
Análise volumétrica por ultra-sonografia intracoronária
A reconstrução tridimensional das imagens de ultrasonografia intracoronária foi realizada com auxílio do programa EchoPlaque 2 (Indec Systems Inc., Mountain View, EUA), por dois investigadores independentes cegos para o tratamento instituído. Os segmentos referentes aos stents foram medidos a cada milímetro por planimetria computadorizada. As áreas referentes ao stent, lúmen, e hiperplasia neointimal (área do stent -área do lúmen) foram medidas no segmento analisado, e os volumes foram calculados pela regra de Simpson 8 . O porcentual de obstrução volumétrica intra-stent (%OV) foi calculado como a relação entre o volume de hiperplasia e o volume do stent X 100, e o índice de hiperplasia intimal (IHI) como a relação entre o volume absoluto de hiperplasia e a extensão do stent 9 . Aposição incompleta do stent foi definida como separação de uma ou mais hastes do stent da parede do vaso com presença de fluxo entre o stent e o vaso.
Análise Estatística
A análise estatística foi realizada com o programa StatView 5.0.1 (SAS Institute, Cary, EUA). As variáveis numéricas foram expressas como média ± desvio-padrão (DP) e as categóricas como números (n) e porcentagens (%). O teste do qui-quadrado e o teste exato de Fisher foram usados para variáveis categóricas; o teste t de Student bicaudal foi utilizado nas comparações de variáveis contínuas. Valores de probabilidade <0,05 foram considerados estatisticamente significativos.
RESULTADOS
As características clínicas e angiográficas dos pacientes incluídos no estudo foram semelhantes entre os grupos (Tabela 1). Em ambos os grupos, não houve incidência de morte, acidente vascular cerebral ou sangramentos maiores. Dois (6,6%) pacientes no grupo do Biolimus A9 apresentaram eventos cardíacos maiores: um (3,3%) paciente apresentou IAM no seguimento de seis meses (não relacionado ao vaso-alvo), e um (3,3%) necessitou de revascularização da lesão-alvo (Tabela 2).
Angiografia Coronária Quantitativa
A análise angiográfica quantitativa foi realizada em todos os pacientes (100% A perda tardia (PT) angiográfica intra-stent, aos seis meses de seguimento, foi significativamente inferior para o grupo Biolimus A9 vs. grupo controle (0,24±0,39 vs. 0,71±0,47 mm, p<0,001). A reestenose binária ocorreu em apenas uma paciente no grupo do Biolimus A9, e não foi observada em nenhum paciente pertencente ao grupo controle (p=0,51).
Análise volumétrica pela ultra-sonografia intracoronária
A análise volumétrica intra-stent pela ultra-sonografia intracoronária aos seis meses foi realizada em todos os pacientes incluídos nesta análise, e está descrita na Tabela 3. Aos seis meses de seguimento, não houve diferença significativa quanto ao volume do stent ou volume do lúmen entre os grupos. A extensão dos stents analisados também foi semelhante. Os pacientes que receberam o implante de stents eluidores de BA9 apresentaram valores significativamente inferiores para o porcentual de obstrução volumétrica intra-stent. O volume de hiperplasia por milímetro de stent (%IHI) foi reduzido em 86% no grupo do biolimus A9 em comparação ao grupo controle (Figura 2). Na análise qualitativa de seis meses, não foi observado nenhum caso de formação aneurismática ou má aposição das hastes dos stents em ambos os grupos.
DISCUSSÃO
Os principais achados deste estudo são: (1) o stent eluidor de Biolimus A9 é altamente superior aos stents controle em inibir a proliferação neointimal e (2) os achados de ultra-sonografia intracoronária confirmam os resultados angiográficos previamente descritos.
O Biolimus A9 é um dos fármacos descobertos recentemente pertencente à mesma classe farmacológica do Sirolimus, caracterizada por propriedades macrolí-deas e antifúngicas, exercendo um potente efeito citostático nas células musculares lisas 4 . O estudo STEALTH I foi desenhado para avaliar a segurança e eficácia dos stents eluidores de Biolimus A9 no tratamento de 120 lesões coronarianas de novo. Os resultados clínico-angiográficos foram recentemente reportados por Costa et al. 7 , demonstrando superioridade na perda tardia angiográfica em relação aos stents convencionais (0,26±0,43 vs 0,74±0,45 mm, p<0,001), e uma baixa incidência de eventos cardíacos maiores aos seis meses de seguimento. Os resultados de análise volumétrica em nosso estudo são concordantes com estes achados, com resultados de perda tardia angiográfica superponíveis e demonstrando proliferação neointimal intra-stent, à ultra-sonografia intracoronária, mí-nima, no grupo do Biolimus A9. Adicionalmente, os valores encontrados para porcentual de hiperplasia intimal intra-stent (também denominado porcentual de obstrução intra-stent) foram comparavelmente baixos em relação aos resultados de ultra-sonografia tridimensional reportados previamente para os stents eluidores de sirolimus. Serruys et al. 10 reportaram um volume de obstrução intra-stent de 1,0±3,0% para o grupo dos stents eluidores de sirolimus vs. 37,0±28,0% para o grupo controle (p<0,001), enquanto em nosso estudo o valor encontrado foi de 2,2±0,8% para os stents eluidores de Biolimus A9 vs. 19,9±4,67 para o grupo controle (p<0,0001). Portanto, analisando os dados disponíveis para ambos os estudos, os stents eluidores de sirolimus e biolimus A9 apresentam uma redução superior a 90% na proliferação neointimal, aos seis meses de seguimento, quando comparados aos stents convencionais.
Apesar da superioridade angiográfica e ultra-sonográfica do BA9 em relação ao grupo controle, em nossa análise, não houve diferença em relação à reestenose binária entre os grupos, havendo inclusive uma curiosa "inversão" nos resultados clínicos. Entretanto, antes de qualquer conclusão a esse respeito devem ser considerados os seguintes fatos: (1) um paciente no grupo do Biolimus A9 apresentou IAM não relacionado ao vaso-alvo, (2) o número de pacientes no grupo controle é muito pequeno (15 pacientes), favorecendo resultados ao acaso, como pode ser observado pelo valor de probabilidade não significante entre os grupos quanto a desfechos clínicos. Outro aspecto que merece maior esclarecimento é o de que, nos três pacientes excluídos do estudo, o motivo foi a anatomia coronariana local desfavorável para progressão do cateter de ultrasonografia intracoronária, e não hiperplasia intra-stent acentuada. Adicionalmente, os investigadores desconheciam o grupo a qual os pacientes excluídos pertenciam, eliminando-se, assim, um potencial vício implícito.
TABELA 1 Características clínicas e angiográficas
As diferenças entre a molécula do Sirolimus e Biolimus A9 são primariamente estruturais e conferem propriedades mais lipofílicas ao Biolimus A9, sendo esperada uma eluição mais rápida. A plataforma do stent eluidor de sirolimus possui um desenho tubular em células fechadas, enquanto o S-stent (plataforma do BA9) apresenta desenho tubular em quadratura, com o objetivo de aumentar a flexibilidade da endoprótese. Talvez a diferença mais marcante seja em relação ao polímero: o stent com sirolimus emprega um polímero durável, que permanece aderido ao stent após a eluição do fármaco em 28 dias, já o stent eluidor de BA9 emprega um polímero bioabsorvível -o ácido polilático (PLA) -que desaparece totalmente após o período de eluição, sendo liberado juntamente com o fármaco na parede do vaso.
Evidências histopatológicas recentes têm atribuído aos polímeros duráveis reações de hipersensibilidade local, com infiltração eosinofílica, resultando em um maior potencial trombótico, além de um possível papel na gênese da má aposição tardia dos stents 11 . Este último fenômeno, definido como a separação de uma ou mais hastes do stent da parede do vaso observada somente no seguimento tardio 12 , foi observado no seguimento ultra-sonográfico da maioria dos grandes estudos randomizados com o stent eluidor de sirolimus [13] [14] [15] . Os investigadores dos estudos FUTURE I e II 16, 17 , que avaliaram a segurança e eficácia dos stents eluidores de everolimus empregando o PLA como polímero bioab- sorvível, não observaram este fenômeno no seguimento seriado de seis e 12 meses, contribuindo para a hipóte-se de que os polímeros bioabsorvíveis não apresentam efeitos deletérios na superfície interna do segmento arterial tratado. Apesar de somente uma análise seriada de ultra-sonografia intracoronária a longo prazo, com maior amostragem, ser capaz de avaliar adequadamente a presença ou não do fenômeno de má aposição tardia, o fato de não termos nenhum caso de aposição incompleta no seguimento de seis meses do nosso estudo é consistente com este conceito.
Limitações do estudo
A amostra limitada deste estudo impede uma comparação adequada dos stents eluidores de BA9 com o grupo controle em relação a desfechos clínicos ou reestenose binária. O período de seguimento restrito a seis meses ainda não nos permite acessar a eficácia e segurança tardia desta nova geração de stents.
CONCLUSÕES
Os stents eluidores de Biolimus A9 exercem um potente efeito inibitório na proliferação neointimal aos 6 meses de seguimento, com um porcentual de obstrução volumétrica intra-stent significativamente inferior aos stents convencionais.
